
Τεχνικές προδιαγραφές Βίντεο Λαρυγγοσκοπίου  

1.Βίντεο λαρυγγοσκόπιο, κατάλληλο για χρήση κατά την δύσκολη διασωλήνωση ασθενών.  

2.Ενιαία φορητή συσκευή που συνδυάζει τα οφέλη της άμεσης λαρυγγοσκόπησης και τη 

λαρυγγοσκόπηση βίντεο.  

3.Μικρού μεγέθους και βάρους.  

4.Να  διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 2,5’’ με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, για 

καταλληλότερη διαχείριση ανάλογα με τις ανατομικές δυσκολίες του κάθε ασθενή.  

5.Να διαθέτει κάμερα νέας τεχνολογίας, υψηλής ανάλυσης καιενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, με 

δυνατότητα αυτονομίας χρήσης τουλάχιστον πάνω από 240 λεπτά.  

6.Να διαθέτει οπτική ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου ζωής της μπαταρίας  για την απάλειψη του 

κινδύνου αποφόρτισης της μπαταρίας κατά την διάρκεια διασωλήνωσης.  

7.Να δέχεται αντιθαμπωτικές λεπίδες διασωλήνωσης μιας χρήσεως και να έχει την δυνατότητα 

επιλογής μεγεθών των λεπίδων: Νο1-4 και ειδική λεπίδα Νο3 για εξαιρετικά δύσκολες διασωληνώσεις.  

8.Να μπορεί πλήρως να βυθιστεί σε απολυμαντικό υγρό, τόσο η οθόνη όσο και η λαβή για να μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με υψηλού επιπέδου απολύμανση. 

9.Ναπροσφερθουν προς επιλογή τα αναλώσιμα υλικά του όπως π.χ  Λάμες Νο 1-4. 

 

 

 

 

     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει 
απαραιτήτως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 
93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Να υπάρχει τέλος υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
10 χρόνια. 

3. Nα συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα εγχειρίδια 

να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού. 

4. Να έχει εγγύηση λειτουργίας δυο (2) έτη  

 



Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν: 

Α. Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής  

συντήρησης ή και όλα αυτά) 
Β. Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση 

Γ.Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας 

βλάβης 

Δ. Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών ( down time) 

Ε. Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της 

εγγύησης κατά 20 μέρες. 

5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία   

και την επίδειξη του μηχανήματος  στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείο 

μας. 

6. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του  Νοσοκομείου 

στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει  τα 

ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος 

7. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη τιμοκατάλογο  

ανταλλακτικών του  μηχανήματος  

8. Ο προμηθευτής να προσκομίσει κατάλογο των Νοσοκομείων  

στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα 

9. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής  

μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο  του προσφερόμενου μηχανήματος 

10. Για χρονικό διάστημα 10 χρόνων από την αγορά του μηχανήματος, σε περίπτωση βλάβης και 

επισκευής του  εκτός του Νοσοκομείου μας και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, η 

εταιρεία οφείλει να το αντικαταστήσει με δικό της μηχάνημα, ίδιου τύπου. 

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με 

τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές. 

 

 


